Havalı Yatağın Hastaya Faydaları 

Havalı yatak şişme bir yataktan oluşan ve motoru sayesinde çalışarak hastanın vücuduna rahatlatıcı 
etki veren bir yataktır. Havalı yatak sayesinde hastanın vücudundaki yara olasılığı ve terleme durumu 
oldukça azalmaktadır. Havalı hasta yatağı üzerinde hava kanalı bulunan ve hastanın vücuduna masaj 
hissi veren bir yatak türüdür. Felçli ya da yatalak bir hastanız var ise havalı yatak modellerini 
kullanmanızı kesinlikle önermekteyiz. Çünkü sürekli yatan bir hastanın vücudunda yara olma olasılığı 
oldukça fazladır. Bu yara oluşumunu engellemek için havalı yatak kullanmanız gerekir Havalı yatak 
kullanımını doktorlar ve diğer sağlık uzmanları da önermektedir. Oldukça uygun fiyatlarla bu havalı 
yatakları satın alarak hastanızın tedavisine yardımcı olabilirsiniz. 

Firma olarak boru tipi, baklava tipi ve pozisyon veren havalı yatak modellerinin satışını yapmaktayız. 
Bu modellerin ülkemizde üretimi olmayıp yurtdışından ithal edilmektedir. Yurt dışından ithal edildiği 
için bu havalı yatakların fiyatı döviz kuruyla endekslidir. Döviz kurlarında ki herhangi bir yükselme ya 
da azalma havalı yatak fiyatlarını etkilemektedir. Baklava tipi modelimizi yüz kilo altında olan ve biraz 
olsun hareket edebilen hastalarımız için önermekteyiz. Boru tipi ve pozisyon veren modellerimizi ise 
felçli ve yatalak hastalarımız güvenle tercih edilmektedir. Bu havalı yatak modelleri ayrıca hastanızın 
basıncını ve kan değerlerini de ayarlamaktadır. Hastaya masaj hissi vererek hastanın daha sağlıklı bir 
iyileşme süreci geçirmesine yardımcı olur. 




